Patienteninformation Axiorm-D Wilhe!m Jutivs Teufal GmbH

Patienteninformation

Anfeden der Orthess bel Yerlatzungen des vorderen Kreuzbandes

Legen Sie die Orthese IMMER am GEBEUGTEN Bein an.

1) Schlielten Sie zundchst den Gurt unter threm Wadenmuskel (Nr.1).

2} Schliellen Sie nun den oberen hinteren Schenkelgurt (Nr.2).

3) Schiielen Sie den Gurt unter threr Kniescheibe (Nr.3).

4) Schiiefen Sie anschiieRend den Gurt direkt Gber lhrer Kniekehle (Nr.4),
5) Schiieften Sie den Gurt direkt unter lhrer Kniekehle {Nr.5).

6) Schliellen Sie nun den Gurt Gber lhrer Kniescheibe (Nr.B).

Bitle beachten Sie ebenfalls diz zum Pradukt gehdrende Gebrauchsanleitung. 1



Patienteninfermation Axiom-D Wilheim Jufius Teufgl GmbH

Patienteninformation

Anlegen der Orthese bei Verletzungen des hinteren Kreuzbandes:

Legen Sie die Orthese IMMER am GESTRECKTEN Bein an.

1) SchlielRen Sie zundchst den Gurt unter threm Wadenmuskel (Nr.1).
2) Schiiellen Sie nun den oberen hinteren Schenkelgurt (Nr.2).

3} Schlieflen Sie den Gurt direkt unter lhrer Kniekehle (Nr.3).

4} Schlieflen Sie anschiiefiend den Gurt Uber lThrer Kniescheibe (Nr.4).
5) Schlieften Sie den Gurt direkt Gber 1hrer Knigkehle (Nr.5).

6) Schlieften Sie nun den Gurt unter lhrer Kniescheibe (Nr.6).

Bitte beachlen Sie ebenfalis die zum Produkt gehdrende Gebrauchsanleitung.



Patienteninformation Axiom-D Wilhelm Julius Teufel GmbH

SICHERHEITSHINWEISE

= Vor der Benutzung sind eine individuelle Anpassung der Crthese und eine Einweisung in den Gebrauch
durch einen erfahrenen Orthopadietechniker entsprechend der drztlichen Anweisung erforderlich,

»  Falsche Auswahl, Anpassung, Anwendung undfoder mangethafie Kenirolle der Passform des Produktes
kénnen zu gesundheitlichen Schaden fiihren.

= Die Orthese nie direkt auf verletzter Haut iragen.

= Die Orthese vor jedem Anlegen auf Beschédigungen (berpriifen (z.B. lockere Verbindungen,
Verschllsse, Gure, etc.).

= Bejvermuteten Leistungsstarungen {(z.B. dem Gefiin! siner nachlassenden oder unzureichenden
Wirkung) muss unverzilglich der Arzt oder Orthopédietechniker aufgesucht werden,

»  Die Orthese muss regelméilig von einem Arzt oder Orthopadietechniker auf inre Funktion, korrelkten Sitz
und eveniuelle Beschadigungen (berpriift werden. Die Absténde der Kontrollen sind fir jeden Patienten
individuell festzulagen.

*  Solite das Produkt siner unverhéltnisméaRig starken Belastung ausgesetzt gewasen sein, muss es var
der weiteren Verwendung von einem Orthopédietechniker auf mogliche Schaden Gberpriift werden,

= Scharikantige Rénder u. A., die durch spanabhebende Bearbeitung des Produktes aufireten kdnnen,
missen zur Vermeidung von Hautverletzungen entgratet werden.

= Unzuirégiicher Druck durch die Crthese kann zu Hautschdigungen und Durchblutungsstdrungen fihren
und muss daher vermieden werden.

»  Die Orthese ist durch die notwendige individuelle Anpassung (produktabhéngige Formung und/oder
spanabhebende Bearbeitung) nicht zur Wiederverwandung bei weiteren Paersanen geeignet!

PRODUKTPFLEGE / REINIGUNG / WARTUNG

Reiniqung
Wir empfehlen, das orthopédische Hiifsmittel schonend van Hand in fauwarmem Wasser mit Feinwaschmitte! zu
waschen, an der Luft zu trocknen und nicht auf den Meizkérper zu legen.

Inliner / Polster:

= B K

*» Nicht biigeln

* Handwésche bei 30°C

* Nicht im Trockner trocknan
+ Nichi bleichan

* Night chemisch rainigen

Rahmen:
Den Rahmen zur Reinigung mit einem feuchten Tuch abwischen,

Lagerung
Warnung: Dieses orthopé&dietechnische Hilfsmitta! bitie nicht an einem heilten Tag im Kofferraum eines Autos

oder an einem anderen heilen Crt belassen, an dem die Temperzaturen iiber ginen i&ngeren Zeitraum hinwag
mehr als 65°C betragen kénnen.

Hersteller:

Bledsoe Brace Systems
2601 Pinewood

Grand Prairie, Texas 75051
LISA

Vertrieh durch:

Wilhelm Julius Teufel GmbH
Roberi-Bosch-Stralke 15
73117 Wangen

Deutschland

Bitle beachten Sie ebenfalls die zum Produkt gehérende Gebrauchsanleitung. 2



